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멸균 흡인취관
사용설명서

01 사용목적

흡인기를 사용하여 흡인할 때 사용하는 원통형 흡인취관으로, 튜브를 흡인용 펌프에 연결하여
 사용합니다.

02 사용 전 준비

1. 멸균 유효기간을 확인합니다.

2. 유효기간이 지났거나 포장이 손상된 경우 사용하지 않습니다.

3. 제품의 사용방법을 숙지한 후 사용합니다.

03 조작방법

1. 무균 영역에서 포장을 개봉합니다.

2. 흡인기 및 흡인용 튜브에 연결하여 사용합니다.

3. 사용한 제품은 규정된 절차에 따라 폐기합니다.

4. 한 번 사용한 제품은 재사용하지 않습니다.

04 사용 후 관리

사용을 마친 제품은 적법한 절차에 따라 폐기합니다. 재사용 금지.

05 주의사항

1. 멸균 유효기간을 확인합니다.

2. 유효기간이 지났거나 포장이 손상된 경우 사용하지 않습니다.

3. 제품의 사용방법을 숙지한 후 사용합니다.

4. 일회용 멸균 의료기기이므로 재소독하거나 재사용하지 않습니다.

06 저장방법

1. 실온 1-30°C의 위생적인 장소에 보관합니다.

2. 사용을 마친 제품은 적법한 절차에 따라 폐기합니다. 재사용 금지.

3. 직사광선을 피하여 보관합니다.

07 멸균

EO 가스 멸균
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P&S Rev.1 원문 기반 웹 열람본 · 사용 전 제품 동봉 최신 설명서를 확인하세요.
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