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无菌吸引套管
使用说明书

01 预期用途

本品为配合吸引器进行吸引时使用的圆筒形吸引套管，通过管路连接吸引泵使用。

02 使用前准备

1. 确认无菌有效期。
2. 超过有效期或包装破损时不得使用。
3. 使用前熟悉产品的使用方法。

03 操作方法

1. 在无菌区域打开包装。
2. 连接吸引器和吸引管路后使用。
3. 使用后的产品按规定程序处置。
4. 使用过的产品不得重复使用。

04 使用后管理

使用后按合法程序处置产品。禁止重复使用。

05 注意事项

1. 确认无菌有效期。
2. 超过有效期或包装破损时不得使用。
3. 使用前熟悉产品的使用方法。
4. 本品为无菌一次性医疗器械，不得再次消毒或重复使用。

06 储存方法

1. 在室温 1-30°C 的卫生场所储存。
2. 使用后按合法程序处置产品。禁止重复使用。
3. 避免阳光直射。

07 灭菌

环氧乙烷（EO）气体灭菌
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